Snabbquide.
Kom igdng med Hortons
demand och LIV®-flaskan.

Du har fatt forskrivet av din lakare for behandling av Hortons huvudvark:
en eller flera flaskor med 100 % medicinsk oxygen och ett startpaket med Hortons
demandventil och tillbehdr som behévs for att kunna genomfora behandlingen.

Hortons demandventil med munstycken och LIV 1,1 Loch LIV 2 L for mobil anvdndning.
mask att vdlja mellan. Bruksanvisning och luft-
filter medfoljer.

LIV 10-litersflaska for hemmabruk.

Fére anvandning

- Kontrollera att det finns gas i flaskan genom att titta pa tryckmataren (3)

- Eftersom Hortons demandventilen inte kraver nagon flodesinstallning, kontrollera
att flodesvaljaren (5) ar installd pa noll

- Anslut slangen till snabbkopplingsuttaget (1). Se aven bilder pa ndsta sida

~ Oppna langsamt avstangningsventilen (2) helt (vrid moturs mot plustecknet)

1) Snabbkoppling (‘/
2) Avstangningsventil ——>
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Sa har ansluter du Hortons demandventil till snabbkopplingsuttaget
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Hortons demandventil ar en s.k. gassparare och ger 100 % oxy-
gen vid inandning. Sa har ser det ut nar demandslangen (A) ar
korrekt kopplad till snabbkopplingsuttaget pa flaskan. Nar du
anvander Horton demandventil triggas och styrs oxygentillforseln
av din andning. Vid utandning eller dd masken/munstycket inte
anvands ar gastillforseln avstangd. Efter avslutad behandling ska
alltid gastillforseln stangas av med avstangningsventilen

(se “Efter anvandning” nedan).

Anvandning

Satt dig garna lite framatlutad och borja med att dra 3-4 djupa och langsamma andetag. Andas dérefter
i normal takt genom ansiktsmasken eller via munstycket. Fortsatt tills du blir smartfri. Om du inte kanner
nagon effekt efter ca 15-20 minuter bor du avbryta behandlingen.

Efter anvandning

- Stang av gastillforseln fran flaskan, vrid avstangningsventilen (B) medurs mot minustecknet

- Tryck darefter pa "Press to test” (C) pa demandventilen och slapp ut kvarvarande oxygen som
finns i slangen

- Tryck in den vita lasringen (D) pa ventilens snabbkoppling och ta loss slangen

B) Avstangningsventil C) Press to test D) Lasring
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Las mer om Hortons huvudvark och dess behandling pa: www.hortonshuvudvark.com
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